SZPITAL POWIATOWY GAJDA-MED Sp. z 0.0.
06-102 PULTUSK, ul.Teofila Kwialkowskiego 19
tel. /23/ 691 99 01, fax /23/ 691 99 06
NIP 5681617967, REGON 361505810

Puttusk, dn. 10.12.2015r.

Do: Uczestnicy postepowania

o udzielenie zamowienia publicznego

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Dostawe wyrobéw medycznych i sprzetu pomocniczego”, nr sprawy:
07/PN/ZP/2015

Wyjasnienie Nr 2 zwigzane z trescig STWZ

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) w zwiazku z zapytaniem Wykonawcy do tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, wyjasniam:

Pytanie 1: Czy Zamawiajqcy w zadaniu nr 3 poz. 25 dopusci aparat do mierzenia cisnienia zegarowy o
nastepujqeych parametrach:
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metoda pomiaru Korotkowa ze stetoskopem

zakres pomiaru cisnienie: 0+300 mmHg, puls: 30+200 bpm
dokltadnos¢ pomiaru ci$nienie: +/- 3 mmHg,

mankiet obwod ramienia 14-48 cm

inflacja mankietu manualna

wyéwietlacz ZEGArowy

warunki pracy temp.: 10+40°C, wilgotnoé¢: 30+85%

transport i przechowywanie temp.: -40+55°C, wilgotnosé: 10+95%

w zestawie cisnieniomierz, stetoskop, etui, instrukcja uzycia

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 2: _Czy Zamawiajqey wydzieli whw pozycje z zadania nr 3 i utworzy z niej samodzielny pakiet?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 3: Zadanie nr 23 poz. 1 Czy Zamawiajqcy ma na mysli elektrode neutralng dla doroslych i dzieci,
dzielong o réwnych poléwkach, z oddzielonym mechanicznie i elektrycznie pierscieniem ekwipotencjalnym,

kompatybilng z diatermiq firmy Evbe?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.



Pytane 4: Zadanie 20 poz. 4 Czy Zamawiajqey wymaga skladanych pojedynczo przescieradel flizelinowych

Jednorizowych 210x160 zielonych, co usprawni uzytkowanie przez personel medyczny.

Ordpoviedz: Zamawiajacy nie wymaga.

Pytank 5: Zadanie 20 poz. 7 Czy Zamawiajqey wymaga ochraniaczy na obwwie z folii czy z flizeliny?

Ordpoviedz: Zamawiajacy dopuszcza zardwno flizelinowe jak i foliowe ochraniacze na obuwie.
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Wyjasnienie otrzymuja Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ oraz zamieszeza sig je na stronie internetowej Zamawiajacego

www.bip.szpital.pultusk.pl




